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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Dipartimento Risorse Tecnologiche Finanziarie e Strutturali
U.O.C. Gestione del Patrimonio

U.0.S. Monitoraggio Continuo e Corretta Gestione dei Cespiti
Via Pindemonte, 88 - 90129 Palermo

C.F.eP.LV.A. 05841760829

Ai Direttori delle Macrostrutture aziendali
e, p.c. All’Ingegnere Clinico Aziendale
Alla Societa Polygon
Al Direttore della UOC
Progettazione e Manutenzioni
Alla U.0.S. Comunicazione e Informazione
Al Direttore Sanitario
Al Direttore Amministrativo
Al Direttore Generale
Loro Sedi

OGGETTO: modalita operative relative alla procedura di fuori uso delle attrezzature sanitarie €
dell’acquisizione dei pareri.

Con riferimento all’art. 12.6 — Commissione per I’accertamento del fuori uso — del Regolamento
aziendale per la gestione dei beni mobili pluriennali di proprieta aziendale, disponibile al seguente link:
https:/,/\mwv'.asppalermo.org/amm-trasparente/reszoiamemo-per—la-aestio:n,e-dei—be.n.i-mobi.1i—del-
patrimonio-dellazienda-sanitaria-provinciale-di-palermo/  vengono specificate le modalita operative per
’acquisizione del parere che la Commissione all’uopo costituita dovra preventivamente richiedere alla
Societa Polygon, aggiudicataria del servizio di ingegneria clinica, e all’Ingegnere Clinico Aziendale per
I’accertamento e la dichiarazione del fuori uso delle attrezzature sanitarie e/o elettromedicali.

Coni’é noto, la Societd Polygon, a seguito di un intervento tecnico richiesto dalla macrostruttura
interessata o durante le normali attivita di verifica periodica della sicurezza elettrica, di manutenzione
preventiva e/o correttiva e/o straordinaria, riscontra che tali apparecchiature non sono pil efficienti,
trasmette, tra 1altro, la proposta di fuori uso (completa delle motivazioni: es. dichiarazione di non ,
riparabilita, parti di ricambio non piu in produzione, interventi di riparazione di eccessiva onerosita, ecc)
al Responsabile della UOC o del Direttore della macrostruttura interessata.

Poiché il regolamento aziendale ha stabilito, ai fini del rispetto delle procedura PAC in materia, che tale
parere debba essere convalidato anche dall’Ingegnere Clinico Aziendale, le SS.LL. sono invitate a
richiedere, sulla base del parere rilasciato da Polygon, la convalida formale dell’Ingegnere Clinico.

Si riepilogano pertanto gli step operativi che ciascuna Macrostruttura deve seguire durante il processo
di messa fuori uso/dismissione di attrezzature sanitarie:

1) richiesta di intervento tecnico alla Societa Polygon da parte della Macrostruttura interessata;
2) proposta di fuori uso inviata da Polygon alla Macrostruttura interessata;
3) richiesta di validazione della proposta del fuori uso da parte della Macrostruttura interessata
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all’Ingegnere Clinico aziendale che validera o meno il parere gia ricevuto da Polygon/.
4) trasmissione del parere definitivo dell’Ingegnere Clinico Aziendale alla Macrostruttura interessata.

Alla luce di quanto sopra, si richiede alle SS.LL in indirizzo, di osservare rigorosamente tali step
operativi definendo ruoli e responsabilita all’interno delle macrostrutture aziendali connesse al processo
del fuori uso al fine di garantire gli standard organizzativi e procedurali essenziali richiesti dalle procedure
PAC e dalle procedure aziendali vigenti.

Una copia della presente viene trasmessa, tra gli altri, al Responsabile della UOS Comunicazione e
Informazione per la pubblicazione sul sito dell’ Azienda nella sezione: Circolari.

Il Collaljoratore Amministrativo Prof.le
ag. Pnofti tilJo




